Перевод с немецкого / к


  Состояние на 22 января 2004 г.



Химические препараты для обработки оптики, фиброскопов и эндоскопического инструментария

1. Ручная очистка и дезинфекция/ ультразвук

Следующие инструменты и оптика, изготовленные фирмой "Карл Шторц", не могут проходить обработку и дезинфекцию путем полного погружения в дезинфицирующие растворы:

· оптики с окулярным передвижным механизмом HAMOU;

· лупы (линзы) с передвижным механизмом;

· моторы и их рукоятки;

· рукоятки сверла IMPERATOR;

· призматические светоотражатели.

Следующие инструменты и оптика, изготовленные фирмой "Карл Шторц", не пригодны для ультразвуковой чистки:

· жесткая оптика,

· гибкая оптика,

· прочие инструменты с оптическими деталями из стекла.

Внимание! При приготовлении и применении растворов необходимо самым точным образом следовать предписаниям изготовителя относительно соотношения составляющих в смеси и продолжительности выдержки в растворе. 

По вопросам микробиологического воздействия просим обращаться к изготовителю. КАРЛ ШТОРЦ  рекомендует следующие средства, прошедшие проверку на совместимость с материалами и получившие допуск к применению:

Изготовитель
Торговое название
Тип/ 

см. пояснение

Разные
NaOH (1 мол/л) 1 h

Раствор едкого натра           
2

Acto GmbH
Actosed Endo Terra
2

Advanced Sterilization Products
Cidezyme
1, 3

Advanced Sterilization Products
Cidex
2

Advanced Sterilization Products
Cidex OPA
2

Advanced Sterilization Products
Enzol
1, 3

Advanced Sterilization Products
NU Cidex
2

Alkapharm
Peralkan
2

Anios
Anioxyde 1000
2

Anios
Aniosyme P.L.A.
1, 2, 3

Anios
Octanius basique
1, 2

Bandelin electronic GmbH
Stammopur DR
2, 3

Bandelin electronic GmbH
Stammopur DR 8
1, 2, 3

Bandelin electronic GmbH
Stammopur GR
1, 3

Bandelin electronic GmbH
Stammopur R
1, 3

B.Braun Medical AG
Stabimed
2

Bode Chemie GmbH
Aseptisol
2, 3

Bode Chemie GmbH
Korsolex AF
2, 3

Bode Chemie GmbH
Korsolex basic
2, 3

Borer Chemie AG
Deconex 36 Intensiv
1, 3

Borer Chemie AG
Deconex 50 FF
2

Borer Chemie AG
Deconex 53 Plus
2

Borer Chemie AG
Superborat
1

Deppe, Laboratorium Dr. rer. nat.
EndoStar
2

Deppe, Laboratorium Dr. rer. nat.
InstruPlus 
1, 2, 3 

Deppe, Laboratorium Dr. rer. nat.
InstruPlus N
1, 2, 3 

Deppe, Laboratorium Dr. rer. nat.
InstruStar
1, 2, 3

Deppe, Laboratorium Dr. rer. nat.
InstruZym
2, 3

Esteer GmbH
Ultradesmit Konz.
2, 3

Fresenius AG
Afid
1, 2

Fresenius AG
Afid plus (новый)
1, 2

Fresenius AG
Sporcid FF
1, 2

Lysoform Dr. Rosemann GmbH
Aldasan 2000
1, 2

Lysoform Dr. Rosemann GmbH
Almyrol
1, 2

Lysoform Dr. Rosemann GmbH 
Desoform
1, 2

Lysoform Dr. Rosemann GmbH
Lysoformin 3000
1, 2

Ecolab GmbH & Co.OHG
Sekusept Extra N
1, 2, 3

Ecolab GmbH & Co.OHG
Sekusept forte
2, 3

Ecolab GmbH & Co.OHG
Sekusept Plus
1, 2, 3

Ecolab GmbH & Co.OHG
Sekusept Pulver Classic
1, 2, 3

Ecolab GmbH & Co.OHG
Sekusept Pulver Classic +

Sekusept Pulver Classic Aktivator
1, 2, 3

Merz+Co.
Mucadont-IS
2, 3

Merz+Co.
Mucocit-T
1, 2, 3

Merz+Co.
Edisonite Super
3

Orochemie
A10
2

Orochemie
ID 210
2

Promagent AB
Wavacide
2

Schülke & Mayr GmbH
Gigasept
2, 3

Schülke & Mayr GmbH
Gigasept FF
2, 3

Schülke & Mayr GmbH
Lysetol V 
2

Schülke & Mayr GmbH
Lysetol AF
1, 2, 3

Schuhmacher, Dr. GmbH
Descoton forte
2

Schuhmacher, Dr. GmbH
Perfektan Endo
2

Steris
EnzyCare 2
1, 3

Weigert, Dr. GmbH & Co.
neodisher LM 2
1

Weigert, Dr. GmbH & Co.
neodisher mediclean
1

Weigert, Dr. GmbH & Co.
Neodisher medizym
1, 3

Пояснения:

1 = Средство для чистки

2 = Средство для дезинфекции

3 = Пригодность для ультразвуковых ванн.

При использовании других средств, не названных выше, КАРЛ ШТОРЦ не берет на себя гарантийных обязательств на случай повреждений.

Предупреждение:

Применение раствора едкого натра для алюминиевых деталей (в т.ч. покрытых слоем другого материала), пластмасс, а также спаянных соединений может привести к изменению поверхности и повлиять на срок службы инструментария. При обработке гибких эндоскопов можно замачивать только смотровой тубус, но не корпус и не рукоятку.

По всем вопросам просим обращаться  напрямую в представительство фирмы КАРЛ ШТОРЦ в Москве по телефону (095) 737 81 13, по факсу (095) 737 81 14 или по адресу info@karlstorz.ru.
2. Механическая очистка и дезинфекция

Следующие инструменты и оптика, изготовленные фирмой "Карл Шторц", не могут быть подвергнуты полной механической обработке :

· оптики с окулярным передвижным механизмом HAMOU;

· лупы (линзы) с передвижным механизмом;

· моторы и их рукоятки;

· рукоятки сверла IMPERATOR;

· сверла стандартные, твердого металла и алмазные;

· призматические светоотражатели.

Выбор способа очистки и дезинфекции оптики должен быть согласован с изготовителем машины и с изготовителем реагентов. Разрешается использовать только те методы обработки, которые предназначены для этих целей. Относительно микробиологического действия просим обращаться к изготовителю. Предпочтительна термическая дезинфекция. С точки зрения совместимости материалов КАРЛ ШТОРЦ  рекомендует следующие средства для механической очистки и дезинфекции:

Изготовитель
Торговое название
Тип

BHT Hygiene Technik GmbH
BHT Scope Cleaner
1

BHT Hygiene Technik GmbH
BHT Scope Desinfectant
2

Bode Chemie GmbH
Dismoclean 24 Vario
1

Bode Chemie GmbH
Dismoclean 28 alka one
1

Bode Chemie GmbH
Korsolex-Endo-Cleaner
1

Bode Chemie GmbH
Korsolex- Endo-Disinfectant
2

Borer Chemie AG
Deconex 23 Neutrazym
1

Borer Chemie AG
Deconex 28 Alka One
1

Borer Chemie AG
Deconex 55 Endo
2

Deppe, Laboratorium Dr. rer. Nat.
Endomat Plus
1, 2

DiverseyLever
Sumatox E
1

Ecolab GmbH & Co.OHG
Sekumatic FD
2

Ecolab GmbH & Co.OHG
Sekumatic FRE
1

Merz+Co.
Mucapur ER
1

Merz+Co.
Mucapur ED
2

Medisafe UK, Ltd.
3E-Zyme / HS-Zyme
1

Minntech
Adaspor
2

Ruhof Corporation
Endozime AW
1

Schülke & Mayr GmbH
Thermosept ED
2

Schülke & Mayr GmbH
Thermosept ER
1

Schülke & Mayr GmbH
Thermosept RKN-zym
1

Schülke & Mayr GmbH
Thermosept DK
2

Schuhmacher, Dr. GmbH
Thermoton Endo
2

Steris
Instru-Klenz
1, 3

Weigert, Dr. GmbH & Co.
Neodischer FA forte
1, 3

Weigert, Dr. GmbH & Co.
neodischer Septo DN
2

Weigert, Dr. GmbH & Co.
neodischer Septo DA
2

Weigert, Dr. GmbH & Co.
neodischer mediclean
1

Weigert, Dr. GmbH & Co.
neodischer mediclean forte
1

Weigert, Dr. GmbH & Co.
Neodischer medizym
1

Пояснения:

1 = Средство для чистки

2 = Средство для дезинфекции

3 = Пригодность для ультразвуковых ванн.

При использовании других средств, не названных выше, КАРЛ ШТОРЦ не берет на себя гарантийных обязательств на случай повреждений. 
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